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ABSTRACT
Background:  Almost all of the amalgamator and the vibrator still being imported, that make its expensive and not quite efficience
to some clinic or dental practicioner in Indonesia, therefore the writer feel need to make some site plan of amalgamator device
motor basic which modified with vibrator so its can reduce the cost and we can get achievable amalgamator-vibrator device, its
also effective and efficience.  Purpose: The aim of this study was to make and design amalgamator-vibrator that can produce
standardize compressive strength of the amalgam and the gypsum Method: Designing amalgamator-vibrator device which is
used as almagamator and vibrator and it’s used to mix mercury and alloy, and also vibrate the gypsum composition, the amalgam
speciments were 8 mm x 4 mm x 4 mm square and gypsum speciments were 20 mm x 40 mm cylindric.  Sampel are measured the
compressive strength with Autograph Shimadzu tipe AG-10TE and the result compared with the table of Anusavice. Results:
Compressive strength of amalgam 24 hours after mixing using amalgamator-vibrator is 330 Mpa or 47.850 psi, compressive
strength of dental stone 1 hour after mixing and vibrating is 21,68 Mpa or 3.132 psi Conclutions: Set plan of amalgamator-
vibrator can produce standart amalgam and gypsum compressive strength .
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PENDAHULUAN
Vibrator adalah mesin penggetar untuk
menghilangkan gelembung udara dari bahan cetak
dan investmen selama pengadukan.1 Untuk itu setiap
pengadukan bahan cetak gipsum biasanya diikuti
pengadukan mekanik untuk menghilangkan udara
selama 20-30 detik dengan menggunakan vibrator
untuk menghilangkan udara yang terjebak sehingga
dihasilkan model yang akurat.2 Amalgamator adalah
alat mekanik yang digerakkan secara elektrik, dengan
kelengkapan alat untuk mengatur proporsi alloy dan
merkurinya, digunakan untuk amalgamasi alloy dan
merkuri dalam sebuah kapsul.1 Proses amalgamasi
modern dimulai di klinik sejak merkuri dan bubuk
amalgam dicampur dalam kapsul, kedua komponen
tersebut kemudian diaduk dengan menggunakan alat
yang disebut amalgamator.2
Amalgamator dan vibrator merupakan alat yang
sering digunakan dalam praktek dokter gigi. Getaran
amalgamator memiliki frekuensi yang bervariasi
antara 3200 rpm hingga 4300 rpm, dengan amplitudo
25 mm. Sedangkan getaran vibrator memiliki
frekuensi 3000 rpm dengan amplitudo 0,5 mm.3
Sebagian besar alat-alat tersebut masih diimpor
sehingga harganya relatif mahal dan kurang efisien
58
bagi sebagian klinik atau praktek dokter gigi di
Indonesia, mengingat bahwa getaran amalgamator
maupun vibrator dapat dihasilkan dengan
menggunakan motor, maka dari itu penulis merasa
perlu membuat rancang bangun suatu alat
amalgamator-vibrator berbasis motor dimana
fungsi amalgamator dan vibrator disatukan dalam
satu alat sehingga harganya menjadi lebih murah,
efektif dan efisien. Alat tersebut akan diuji terhadap
amalgam dan gipsum dengan mengukur kekuatan
kompresi dari masing-masing bahan sehingga
menghasilkan campuran amalgam dan gipsum
yang memenuhi standar.
BAHAN DAN METODE
Jenis penelitian adalah penelitian ekperimental
laboratoris yang dilakukan di laboratorium Ilmu
Material Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Airlangga dan Laboratorium Dasar
Bersama Universitas Airlangga Surabaya. Kriteria
sampel amalgam dan gipsum masing-masing
adalah tidak ada makro porositas, permukaan
halus, permukaan sampel memiliki kesejajaran
horizontal. Dengan jumlah sampel masing-masing
untuk amalgam dan gipsum adalah 6.
Jalannya penelitian adalah pertama dengan
membuat rancang bangun amalgamator dan juga
vibrator lalu dirakit menjadi suatu alat yang disebut
amalgamator-vibrator. Lalu di uji coba terhadap
kekuatan kompresi amalgam dan gipsum untuk uji
amalgamator yaitu pertama-tama membuat cetakan
sampel amalgam menggunakan bahan gipsum,
dengan bentuk segi empat dengan ukuran panjang
dan lebar masing-masing 4 mm dan tinggi 8 mm.
Mencampur alloy dengan merkuri dalam kapsul
dengan perbandingan sesuai dengan petunjuk
pabrik. Dilakukan triturasi dengan menggunakan
amalgamator-vibrator selama 20 detik. Hasil triturasi
dimasukkan ke dalam cetakan sampel dengan
menggunakan amalgam pistol sebanyak 4 kali. Setiap
pengisian dilakukan kondensasi dengan amalgam
plugger sebanyak 10 kali tekanan diatas timbangan
kue dengan tekanan 4kg.4 Pengujian kekuatan
kompresi amalgam menggunakan alat Autograph
merek Shimadzu tipe AG-10TE setelah 24 jam.
Sedangkan untuk uji vibrator yaitu dengan
membuat cetakan sampel gipsum menggunakan
bahan alginat, dengan bentuk silindris dengan
ukuran diameter 20 mm dan tinggi 40 mm.
Dilakukan pencampuran bubuk gipsum dengan air
dengan perbandingan bubuk dengan air adalah 90
gram/30 ml. Untuk menghindari menggumpalnya
bubuk, air harus dituang dahulu ke dalam mangkok
karet. Kemudian bubuk gipsum dituang sedikit
demi sedikit dan diaduk dengan kecepatan 120/
menit,5  dengan lama pengadukan 1 menit diatas
vibrator. Lalu adonan gipsum dimasukkan kedalam
cetakan sampel sedikit demi sedikit sampai penuh
diatas vibrator selama 15 detik dan dibiarkan
selama 1 jam. Hal ini disebabkan oleh karena
kekuatan tekan hancur sudah bisa diukur 1-2 jam
setelah setting time.6 Setelah semua sampel dilepas
dari cetakan, kemudian dilakukan pengujian
kekuatan kompresi gipsum menggunakan alat
Autograph merek Shimadzu tipe AG-10TE.
HASIL
Gambar 1. Desain rancang bangun amalgamator-vibrator
Gambar 2. Desain Mikrokontroler dan Power Suplai
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(berupa riley). Pada mekanikanya ada tiga bagian
yaitu motor AC berfungsi sebagai sumber pengerak
yang memiliki kecepatan putar 3500 rpm dan 4000
rpm sebagai mesin pengerak, gearbox sebagai
konversi gerak putar menjadi gerak simpangan dan
penjepit kapsul amalgam sebagai tempat dilakukan
mixing.
Tiga komponen tersebut dirakit sesuai dengan
desain alat, sehingga dihasilkan kocokan (mixing)
pada penjepit kapsul amalgam. Instrumen kontrol
yang digunakan untuk mengatur lama waktu kocok
(mixing) dan kecepatan kocok, adalah menggunakan
kecerdasan buatan. Biasanya alat ini disebut
mikrokontroler, otak dari mikro kontroler ini
menggunakan IC jenis AVR atau sering disebut
progamabel Logic.
Gearbox dalam alat ini yang berfungsi sebagai
pengkonversi gerak putar menjadi gerak simpangan
terdiri dari dua komponen yaitu roda gila dan
lengan. Roda gila terbuat dari bahan yang terbuat
dari teflon, pada kecepatan 3500 rpm amalgamator
dapat berfungsi dengan baik, akan tetapi pada
kecepatan 4000 rpm dalam jangka waktu
pemakaian yang lama, maka roda gila yang
merupakan salah satu komponen dari gearbox akan
mengalami keretakan, bahkan pecah, sehingga alat
tidak dapat berfungsi dengan baik.
Vibrator menggunakan 4 motor DC yang
berfungsi  membangkitkan getaran, 2 motor
berfungsi untuk membangkitkan getaran horisontal,
dan dua motor menghasilkan getaran vertikal.
Maka getaran vibrator ini meiliki dimensi getar
dalam satu waktu yang sama.
Berdasarkan hasil uji coba kekuatan kompresi
amalgam  menunjukkan bahwa rata-rata kekuatan
kompresi amalgam 24 jam setelah triturasi secara
mekanik dengan menggunakan amalgamator-
vibrator sebesar 47.439 psi atau 327 MPa hal ini
sesuai dengan pernyataan yang mengungkapkan
bahwa kekuatan amalgam 24 jam setelah triturasi
berkisar antara 42.000 sampai 74.000 psi,7 ada juga
yang menyatakan bahwa kekuatan kompresi dari
amalgam memuaskan barangkali setidaknya 310
Mpa.2 Pada hasil uji coba kekuatan kompresi
gipsum menunjukkan bahwa rata-rata kekuatan
kompresi gipsum tipe III 1 jam setelah pengadukan
dan vibrasi adalah 3.103 psi atau 21,4 MPa sesuai
dengan kekuatan kompresi rata-rata gipsum tipe III
adalah 3.000 psi atau 20 Mpa.2
Hasil uji kekuatan kompresi gipsum tipe III
maupun kekuatan kompresi amalgam mendapat
hasil yang  memenuhi standar dan bervariasi.
Gambar 3. Desain motor dengan gearbox dan penjepit kapsul
amalgamator
Gambar 4. Uji  kompresi amalgam dan gipsum









Kekuatan kompresi amalgam setelah 24 jam
MPa psi








Kekuatan kompresi Gipsum tipe III
1 jam setelah pengadukan dan vibrasi
MPa psi
PEMBAHASAN
Secara garis besar ada tiga bagian dari mesin
kontrol ini, yaitu : interfece (ditampilkan dengan 7
segmen (display)),  kontrol (IC AVR) dan aktuator
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Variasi tersebut kemungkinan disebabkan karena
kecepatan dari motor yang tidak selalu sama.
Sebagaimana di ketahui bahwa kecepatan motor DC
maupun AC dipengaruhi oleh  tegangan dinamo
dan arus medan. 8 Jika tegangan PLN naik/turun,
maka tegangan outputnya juga akan naik/turun,
sehingga kecepatan putaran motor AC maupun DC
juga akan naik turun. Dalam hal ini regulator voltage
berperan sebagai filter agar tegangan sesuai dengan
keinginan. Oleh karena itu biasanya dalam rangkaian
power supply maka IC Regulator tegangan ini selalu
dipakai untuk stabilnya output tegangan, sehingga
perubahan tegangan output tersebut dapat diperkecil.
Jadi walaupun sudah dipasang regulator, kemungkinan
perubahan tegangan itu masih tetap ada, yang
menyebabkan perubahan jumlah kocokan pada waktu
pencampuraan amalgam maupun perubahan jumlah
getaran pada waktu pencampuran bubuk gipsum dan
air  dan juga pada waktu penuangan adonan gipsum
pada cetakan.
Proses amalgamasi amalgam jenis high copper
yaitu Ag dari Ag-Cu bereaksi dengan Hg, Ag dan Sn
dari partikel Ag3Sn bereaksi dengan Hg. Sn
berdifusi ke permukaan partikel Ag-Cu bereaksi
dengan Cu untuk membentuk η(Cu6Sn5) dan
mengel i l ingi  par t ike l  Ag-Cu yang t idak
terkonsumsi. Ag2Hg3 atau γ1 mengelilingi fase
η (Cu6Sn5) dan γ (Ag3Sn).2
Ag3Sn  +  Ag-Cu  +  Hg →   Ag3Sn + Ag-Cu + Ag2Hg3 + Cu6Sn5
γ γ γ1 η
Fase γ1 (Ag2Hg3) merupakan partikel yang
mengelilingi dan menggabungkan partikel-partikel
(Ag-Cu), γ1 (Ag2Hg3) dan η (Cu6Sn5). Apabila jumlah
kocokan yang dihasilkan oleh amalgamator-vibrator
sedikit, kemungkinan fase γ1 (Ag2Hg3) yang
terbentuk juga semakin sedikit sehingga kekuatan
kompresinya pun juga menurun demikian juga
sebaliknya jika kocokan yang dihasilkan lebih
banyak maka kemungkinan fase γ1 (Ag2Hg3) yang
terbentuk juga semakin banyak sehingga kekuatan
kompresinya juga meningkat. 2
Perubahan jumlah getaran pada uji gipsum
menyebabkan perubahan gelembung udara yang
keluar dari adonan gipsum sehingga mengakibatkan
perubahan porositas. Sebagaimana diketahui bahwa
porositas mempengaruhi kekuatan kompresi
gipsum, semakin tinggi porositas maka akan
semakin rendah kekuatan kompresi begitu pula
sebaliknya.2
Uji coba pada alat didapatkan hasil yang
bervariasi. Namun demikian batas kecepatan
minimum yang dihasilkan oleh amalgamator-vibrator
masih berada dalam batas yang normal sehingga bisa
menghasilkan kekuatan kompresi amalgam dan
gipsum sesuai standar.
Disimpulkan bahwa rancang bangun amalgamator-
vibrator dapat digunakan sebagai alat pengaduk
amalgam dan merkuri dan juga sebagai alat vibrasi
yang mampu menghasilkan kekuatan kompresi
amalgam dan gipsum yang memenuhi standar.
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